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Capítulo 7
Introdução
+HUVFKHOREVHUYRXTXHH[LVWLDDOpPGRHVSHFWURYLVtYHOUDGLDomRTXHSRGHULDHQH-
JUHFHUXPDSODFD IRWRJUi¿FDRXDXPHQWDUD WHPSHUDWXUDGHXPWHUP{PHWUR+HUV-
chel, 1800). O primeiro espectro infravermelho de um composto orgânico foi medido 
IRWRJUD¿FDPHQWHSRU$EQH\H)HVWLQJREVHUYDQGRTXH³RIXQGDPHQWRGHWRGD
absorção nesses corpos é o hidrogênio. Brackett (1928) estudou moléculas orgâ-
nicas sob alta resolução no infravermelho e mostrou que os átomos de hidrogênio 
primários, secundários e terciários ligados ao carbono resultam em bandas com com-
SULPHQWRVGHRQGDGLIHUHQWHV$DEVRUomRGHOX]GHXPFRPSULPHQWRGHRQGDGH¿QLGR
por uma molécula resulta em um aumento na frequência de vibração de uma ligação 
entre um par de átomos. A vibração na ligação comporta-se como um simples movi-
PHQWRKDUP{QLFR7RGDVDVPXGDQoDVGHHQHUJLDGHQWURGDVPROpFXODVVmRTXDQWL¿-
FDGDVHKiXPDIUHTXrQFLDGH¿QLGDGHYLEUDomRDVVRFLDGDjPXGDQoDTXDQWL]DGDQD
HQHUJLDYLEUDFLRQDO+HU]EHUJ:KHHOHU
$RORQJRGDV~OWLPDVWUrVGpFDGDVDHVSHFWURVFRSLDGHUHÀHFWkQFLDQRLQIUDYHUPHOKR
SUy[LPR1,5SURYRXVHUXPDGDVIHUUDPHQWDVPDLVH¿FLHQWHVHDYDQoDGDVSDUDD
estimativa de atributos de qualidade e quantidade em amostras de diferentes matrizes.
$UHJLmRHVSHFWUDO1,5pJHUDOPHQWHGH¿QLGDFRPRRLQWHUYDORGHFRPSULPHQWRGHRQGD
de 900 nm a 2.500 nm. As bandas de absorção nesta região são devidas a sobretons 
IUHTXrQFLDVKDUP{QLFDVHFRPELQDo}HVGDVEDQGDVGHYLEUDomRPROHFXODUHPQtYHO
fundamental. As transições de energia estão entre o estado fundamental e o segundo 
ou terceiro estado vibratório excitados. Como as transições de energia mais altas são 
sucessivamente menos propensas a ocorrer, cada sobretom é sucessivamente mais 
fraco em intensidade (Weyer, 1985).
A espectroscopia NIR ganhou ampla aceitação em diferentes campos devido à sua 
capacidade de registrar espectros para amostras envolvendo uma mínima manipula-
Princípios da Espectroscopia no  
Infravermelho Próximo Associada 
a Imagens Hiperespectrais
Francisco Fernandes Gambarra Neto 
Joabson Borges de Araújo 
Everaldo Paulo de Medeiros
Princípios da espectroscopia NIR associada a imagens hiperespectrais 127
ção prévia. Tornando-se uma ferramenta analítica de resposta rápida de maneira não 
destrutiva (Blanco; Villarroya, 2002). Os pontos críticos da precisão das medidas NIR 
HGDTXLPLRPHWULDGHTXDQWL¿FDomRVmRDGHFRPSRVLomRGRHUURSDGUmRGHSUHGLomR
em componentes de bias (exatidão) e de variância (Bellon-Maurel; Fernandez-Ahu-
mada, 2010). Novas técnicas como a espectroscopia espacial resolvida no tempo 
para estimativa de propriedade de absorção e dispersão da luz, assim como técnicas 
GH LPDJHQVPXOWL H KLSHUHVSHFWUDLV QR LQIUDYHUPHOKRSUy[LPR +6,1,5 IRUDP UH-
visadas por Nicolaï, sendo dada atenção especial ao desenvolvimento de sistemas 
portáteis (Nicolaï et al., 2007).
$LPDJHPKLSHUHVSHFWUDO+6,pXPDFRPELQDomRGHGXDVWHFQRORJLDVFRQVROLGDGDV
que incluem espectroscopia e imagem, em que uma imagem é adquirida ao longo 
GRVFRPSULPHQWRVGHRQGDQDUHJLmRGR1,5SDUDHVSHFL¿FDURHVSHFWURFRPSOHWR
de comprimento de onda de cada pixel do plano de imagem. A grande vantagem 
da imagem hiperespectral é a capacidade de caracterizar as propriedades químicas 
inerentes de uma amostra observando sua distribuição no espaço (Ngadi; Liu, 2010).
$VDQiOLVHVFRP+6,1,5JHUDPXPJUDQGHFRQMXQWRGHGDGRVHPXPDVXSHUItFLHGH
amostra, conhecida como hipercubo. Esta estrutura pode ser compreendida como 
duas dimensões espaciais e uma dimensão espectral, contendo informações quími-
cas e físicas da matriz. Portanto, experimentos que geram dados usando a técnica 
+6,1,5WHQGHPDVREUHFDUUHJDUDFDSDFLGDGHGHPHPyULDGRVVLVWHPDVFRPSXWD-
cionais. Tais arquivos precisam ser analisados com uma abordagem computacional 
quimiométrica para reduzir a dimensionalidade dos dados, mantendo a informação 
HVSHFWUDO'RUUHSDDOHWDO3DUDDDQiOLVHGH+6,1,5GHYHPVHREVHUYDUDO-
guns procedimentos básicos, como aquisição de imagens hiperespectrais, pré-pro-
cessamento, análise exploratória multivariada, resolução de imagem hiperespectral, 
FODVVL¿FDomRHSURFHVVDPHQWR¿QDOGHLPDJHPGLJLWDO$PLJRHWDO
Aplicações em produtos agrícolas e agroindustriais usando NIR
Os avanços nos campos da espectroscopia NIR e quimiometria aumentaram o po-
WHQFLDOGDWHFQRORJLDFRPRXPDIHUUDPHQWDGHPRQLWRUDPHQWRFRQ¿iYHOHPUHODomRj
qualidade do produto e à autenticidade dos alimentos, tornando os sistemas de con-
WUROHGHTXDOLGDGHUiSLGRVHH¿FD]HV'L[LWHWDO&RPRDPRVWUDVGHPHVPD
composição têm muitas fontes de variabilidade que afetam os espectros NIR, uma 
grande população de amostras é necessária para projetar modelos robustos de cali-
bração, uma vez que o pré-processamento espectral e a complexidade do modelo são 
VLPSOL¿FDGRVHPUHODomRjDERUGDJHPGRHVSHFWURWRWDO5XFNHEXVFKHWDO
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$HVSHFWURVFRSLDpDSULQFLSDOWpFQLFDH[SHULPHQWDOGHItVLFDDW{PLFDHPROHFXODUTXH
envolve a determinação dos estados de energia de átomos ou moléculas, observando 
a radiação eletromagnética absorvida ou emitida quando eles mudam de estado. Medir 
a frequência de luz absorvida ou emitida, determinada pela diferença de energia entre 
os dois estados, pode fornecer uma indicação sensível às interações que perturbam 
esses estados de energia (Aenugu et al., 2011).
Processos nos quais se utilizam a espectroscopia NIR e a quimiometria para 
TXDQWL¿FDomRHFODVVL¿FDomRVmRLGHQWL¿FDomRGHIRQWHVGHOLFRSHQRHFDURWHQRLGHV
FRPR R EHWDFDURWHQR %DUDQVND HW DO  FODVVL¿FDomR GH D]HLWH H[WUDYLUJHP
(Sinelli et al., 2010), determinação de parâmetros de qualidade em produtos lácteos 
(Ruzicková; Sustová, 2006), caracterização de azeitona de mesa (Casale et al., 2010), 
GHWHUPLQDomRGHDo~FDUHPXYD-DUpQHWDOTXDQWL¿FDomRGRWHRUGHSURWHtQD
em produtos de leite em pó (Ingle et al., 2016), controle de qualidade de extratos de 
frutos silvestres durante o armazenamento (Georgieva et al., 2014).
$WHFQRORJLD1,5SRGHSUHYHUFRPSRVLomRTXtPLFDYDORUGRS+FDSDFLGDGHGHUHWHQ-
ção, força de cisalhamento da fatia e atributos sensoriais como a cor, forma, marmo-
UHLRRGRUVDERUVXFXOrQFLDVHQVLELOLGDGHH¿UPH]D3ULHWRHWDO3URGXWRVDOL-
mentares  que passam por transformações químicas, bioquímicas e físicas, possuem 
em sua composição proteínas e amidas, permitindo assim que esses produtos sejam 
caracterizados por métodos usando medidas espectrais no infravermelho próximo e 
médio (MIR) (Aït Kaddour et al., 2008).
A espectroscopia pode ser usada para analisar pequenas amostras de qualquer com-
posição orgânica e organometálica. Realizar análises precisas, de curto tempo, baixo 
custo e de forma não destrutiva são demandas pela indústria moderna. Portanto, 
incorpora os últimos avanços em instrumentação, informatização, calibração, trans-
ferência de calibração, desenvolvimento de métodos na espectroscopia NIR, prepa-
ração de amostras, controle de processos e análise de dados. Contudo, os conheci-
mentos de espectroscopia e de química proporcionam uma combinação incomparável 
de fundamentos teóricos, experiência prática e aplicações avançadas (Workman Jr, 
2007).
Espectroscopia NIR associada à imagem hiperespectral
Durante as últimas décadas, os investimentos em pesquisa e tecnologia de agricultura 
GHSUHFLVmRDXPHQWDUDPVLJQL¿FDWLYDPHQWHHPWRGRRPXQGR8PGHVVHVDYDQoRV
tecnológicos é na espectroscopia NIR, que aprimora as técnicas de sensoriamento 
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UHPRWRHDDQiOLVHGHLPDJHQVGHPDQHLUDPDLVUiSLGDH¿FLHQWHHSUHFLVDGRTXHFRP
os métodos tradicionais de monitoramento (Kenaston; Crockett, 2018).
A NIR-CI (Near-Infrared Chemical Imaging) é a fusão da espectroscopia NIR e da 
DQiOLVH GH LPDJHP RX GH LPDJHQV KLSHUHVSHFWUDLV FRP R1,5 +6,1,5 H SRGH
ser usada para visualizar a distribuição espacial dos compostos químicos em uma 
amostra, fornecendo imagem química. Cada medida da amostra gera um cubo de 
dados em mais de 100 canais espectrais ou comprimentos de onda, contendo milhares 
de espectros. Uma parte importante de uma análise NIR-CI é o processamento dos 
dados a partir dos hipercubos (Ravn et al., 2008).
A aplicação de imagem hiperespectral foi abordada pela primeira vez em satélites 
e, mais recentemente, tem sido uma técnica analítica emergente em laboratório. As 
+6,1,5JHUDPDUTXLYRVGHGDGRVTXHH[LJHPQRYRVSHQVDPHQWRVFRPSXWDFLRQDLV
WDQWRHPTXHVW}HVWpFQLFDVTXDQWRFRQFHLWXDLV&RQ¿JXUDo}HVLQVWUXPHQWDLVWtSLFDV
incluem uma câmera InGaAs (composto químico incluindo os metais Índio, Gálio e o 
VHPLPHWDO$UVrQLRFRP¿OWURVLQWRQL]iYHOGHFULVWDOOtTXLGRTXHJHUDXPDLPDJHPGH
256 pixels x 320 pixels com 81 bandas de comprimento de onda na região do NIR 
(900 nm-1.700 nm) (Geladi et al., 2004).
$ WpFQLFD+6,1,5pXWLOL]DGDSDUDREWHQomRGHGDGRVPXLWR FRPSOH[RV FRPRQD
caracterização de arrozais por um sistema de sensor hiperespectral em miniatura, 
PRQWDGRHPXPYHtFXORDXW{QRPRQmRWULSXODGR9$178WRHWDOHPSURMHWRV
que medem índice de respostas ao estresse das plantas (Smith et al., 2004), e no 
HVWXGRFRPSDUDWLYRVREUHDXWLOL]DomRGRSHU¿OGHDQWRFLDQLQDXVDQGR+6,1,5FRPR
ferramenta para discriminar cultivares autóctones de uva vermelha (Nogales-Bueno 
et al., 2015).
Aplicação destinada à determinação de danos em frutas é um dos fatores de quali-
GDGHLQWHUQDPDLVLPSRUWDQWHTXHSUHFLVDPVHUGHWHFWDGRVHPSURFHVVRVGHFODVVL¿-
FDomRGHTXDOLGDGHHPSyVFROKHLWD$VWpFQLFDVGH+6,1,5WrPSRWHQFLDLVHIHWLYRV
SDUD LGHQWL¿FDUHGHWHFWDU LQM~ULDVXPDYH]TXHRVGDQRV UHVXOWDPQD UXSWXUDGDV
SDUHGHVFHOXODUHVLQWHUQDV8PH[HPSORpRDOJRULWPRGHVHQYROYLGRSDUDFODVVL¿FD-
ção de peras utilizando imagens hiperespectrais, que possibilitou a discriminação de 
frutas normais e com danos, com 92% de precisão (Lee et al., 2014).
Desenvolvimentos recentes em instrumentação analítica e de métodos de processa-
mento de dados permitiram maior uso de técnicas espectroscópicas, sendo propos-
tos para estabelecer métodos alternativos que substituam as técnicas de referência. 
(VVDVPHOKRULDVLQFOXtUDPRGHVHQYROYLPHQWRGHPpWRGRV+6,1,5FRPELQDGRVFRP
ferramentas quimiométricas apropriadas (Fernández Pierna et al., 2012).
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Resolução de imagem hiperespectral NIR
A principal questão para uma análise de imagem é Quais são as propriedades 
químicas e físicas da medida de um hipercubo?. A resposta à pergunta delimitará os 
métodos que podem ser potencialmente utilizados e ajudará na concepção de novos 
DOJRULWPRVTXHSRVVDPOHYDUHPFRQVLGHUDomRDVHVSHFL¿FLGDGHVOLJDGDVjQDWXUH]D
da imagem (De Juan et al., 2014).
Variáveis puras de imagens espectroscópicas Raman de partículas de poeira indus-
trial foram selecionadas usando SIMPLe to use Interactive Self-Modeling Mixture 
Analysis (SIMPLISMA), que é uma técnica que seleciona variáveis puras do conjunto 
de dados espectrais. Os valores das variáveis puras são proporcionais às concentra-
ções e podem, portanto, ser usados para resolver as análises dos espectros no NIR 
obtidos para as amostras. O SIMPLISMA é uma das metodologias pioneiras quando 
se tratam de variáveis puras de imagens espectroscópicas, podendo-se encontrar os 
mais puros pixels (Equação 1), ou os mais puros canais espectrais, ou a resolução es-
pacial de uma imagem, que é representado pela soma ponderada das concentrações 
espectrais dos constituintes da imagem (Windig et al., 2007).
Ui Si (1)
mi + fi
Em que Si é o desvio padrão dos elementos nos espectros de pixel, mi é a média e 
fi é um fator offset que representa a porcentagem de ruído nos dados, previnindo a 
seleção de background ou pixels de ruído. O primeiro espectro selecionado é o de 
maior pureza. Então, o resto dos espectros são normalizados e um índice de pureza, 
Ui, (Equação 2) é recalculado para cada um deles (De Juan et al., 2014):
U, = wi x Ui (2)i
Em que wi é um fator de ponderação que leva em consideração a dissimilaridade 
do pixel em análise com o mais puro pixel (background) anteriormente selecionado 
(quanto mais dissimilar o espectro, maior o peso) (De Juan et al., 2014).
O segundo pixel selecionado será aquele com maior pureza recalculada, Ui. A sequên-
cia de recálculo de pureza (de acordo com novos pesos baseados na dissimilaridade 
com todos os pixels selecionados anteriormente) e nova seleção de pixels continuará 
até que um número de espectros de pixels igual ao número de constituintes da ima-
gem tenha sido obtido (De Juan et al., 2014). 
Estes pesos de concentração variam de pixel a pixel, dependendo da composição do 
pixel. O hipercubo de espectros NIR (O) pode ser expresso matematicamente por um 
Princípios da espectroscopia NIR associada a imagens hiperespectrais 131
modelo bilinear. Primeiro, devemos desdobrar o cubo da imagem em uma tabela de 
dados que contém os espectros de todos os pixels em linhas (Figura 1) (De Juan et 
al., 2014).
Imagem
em RGB
(A)
+LSHUFXERGRV
espectros (B)
x
y
Informações dos pixels puros (C)  O = 15 espectros (ST)
O
Figura 1.+6,1,5GHJUmRVGHPLOKRQDVLPDJHQVHVSDFLDOHP5HG*UHHQDQG%OXH5*%$
e espectral (hiperespectros ou hipercubo de espectros (B). A separação do hipercubo (B) em 
matrizes bidimensionais de informação dos pixels puros (C) e dos espectros NIR (O).
A tabela de dados da Figura 1 contém a medição da imagem de grãos de milho sem 
tratamento. Ela pode ser expressa como o produto de uma matriz de espectros puros 
pelos pesos de concentração desses componentes puros em cada pixel. Na forma 
matricial, a expressão lembra a equação linear (Equação 3) (De Juan et al., 2014).
D=  CST + E (3)
As linhas da matriz ST contêm os espectros puros dos constituintes da imagem e as 
linhas da matriz  C, os valores das concentrações destes constituintes em cada pixel. 
E contém os erros experimentais por causa da vibração de sinal não associada com 
a informação físico-química (De Juan et al., 2014).
Comparando com as câmeras RGB atuais, as câmeras hiperespectrais existentes 
são limitadas em resolução espacial. Pode-se conseguir resoluções mais elevadas 
SHODFRPELQDomRGHXPD+6,1,5GHEDL[DUHVROXomRHXPDLPDJHP5*%GHDOWD
resolução. Aplica-se um unmixing algorithm para busca de uma fatoração da entrada 
KLSHUHVSHFWUDOHPXPFRQMXQWRGHFRH¿FLHQWHVGHPi[LPDGLVSHUVmRSDUDHVWLPDU
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XPDEDVHTXHUHSUHVHQWDRVHVSHFWURVGHUHÀHFWkQFLD8WLOL]DVHHVVDUHSUHVHQWDomR
em conjunto com a entrada RGB para produzir o resultado desejado (Kawakami et 
al., 2011).
2+6,1,5DSUHVHQWDXPJUDQGHSRWHQFLDOSDUDREWHULQIRUPDo}HVSUHFLVDVHFRQ¿iYHLV
VREUHDTXDOLGDGHGHSURGXWRV¿QDLVHWDPEpPpXPDH[FHOHQWHIHUUDPHQWDSDUDFRQ-
trole de processos. Análises quantitativas e estudos de heterogeneidade em imagens 
NIR são, muitas vezes, realizados por técnicas de calibração multivariada, projetadas 
neste contexto como regressão de imagem multivariada. Os mínimos quadrados al-
ternados em uma resolução de curva multivariada (MCR-ALS - Multivariate Curve 
Resolution  Alternating Least Square) é outro método de análise de dados, voltado 
principalmente para recuperar os espectros puros e os mapas de distribuição de ima-
gens (Piqueras et al., 2012).
+iGLIHUHQWHVSRVVLELOLGDGHVHP UHODomRDRVFRPSRQHQWHVXVDGRVSDUDFDOLEUDomR
e validação do algoritmo MCR-ALS (Figura 2). Existem três opções: (A) A totalidade 
das imagens é analisada dentro do mesmo multiconjunto em uma única análise de 
UHVROXomR2VPDSDVGHGLVWULEXLomRSHU¿VGHFRQFHQWUDomRGHFDGDLPDJHPVmR
divididos por colunas e o valor médio de uma coluna (Figura 2A, vermelho) é usado 
para calibração, e a média da outra coluna (Figura 2A, azul) é usada para validação. 
(B) Todas as imagens são divididas em duas partes antes da resolução. Quando se 
colocam as três colunas (1 a 5, 6 a 10 e 11 a 15) em paralelo voltando-se ao hiper-
cubo, separam-se as amostras em três quintos e dois quintos para a calibração e 
validação (Figura 2B). A análise de resolução múltipla é executada em uma parte do 
hipercubo e os modelos de calibração são construídos. (C) O conjunto de matrizes 
dos hipercubos é dividido em um conjunto de imagens de calibração e um conjunto 
de imagens de validação (Figura 2C, apenas a imagem de calibração). A análise de 
resolução é feita no conjunto de ajuste de imagem e as linhas de calibração são cons-
WUXtGDV$VWUrVHVWUDWpJLDVIRUQHFHPUHVXOWDGRVPXLWRVHPHOKDQWHVFRPDV¿JXUDVGH
mérito relacionadas (Piqueras et al., 2012).
$UHVROXomRGR+6,1,5pPDQWLGDDPHVPDXWLOL]DQGRRVSUpSURFHVVDPHQWRVGDYD-
riação de linha de base e dos efeitos de dispersão multiplicativos (Wold et al., 1998). 
Para isso, existem dois algoritmos: a variação normal padrão padrão (SNV  Standard 
Normal Variation) e a correção de dispersão multiplicativa (MSC - Multiplicative Scat-
ter Correction) que acarretam em resultados de resolução muito semelhantes e são 
DPSODPHQWHXWLOL]DGRVHP+6,1,5)earn et al., 2009).
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espectros NIR (A, B e C) de calibração (vermelho) e validação (azul) para análise quantitativa 
usando informações MCR-ALS.
O SNV opera por espectro, transformando o espectro x (x1, x2,...xp) medido em 
comprimentos de onda U  para z (z1, z2,...zp) (Equação 4).
Zi =
(xi - m) (4)
s
Em que m é a média e s é o desvio padrão dos valores  x1, x2,...xp.
Após a transformação, o espectro z  tem o comprimento quadrado zT z = p - 1 ou p, 
normalizado pelo divisor  s, produzindo uma estrutura espectral curvada ou elíptica no 
espaço dimensional (Fearn et al., 2009).
O MSC transforma o espectro x em z de acordo com a Equação 5.
Zi =
(xi - a) (5)
b
Em que a é a interseção e b é a inclinação da reta da regressão dos mínimos qua-
drados dos valores x1, x2,...xpQRVYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVDRVFRH¿FLHQWHVGHFRU-
relação linear r1, r2,...rp  para um espectro médio de todos os espectros disponíveis, 
por exemplo, o espectro médio de um conjunto de calibração. Portanto, os espectros 
pré-processados por MSC não são normalizados, e a geometria no espaço espectral 
do SNV não é a mesma do MSC.
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Aplicações de imagens hiperespectrais NIR
Os espectros medidos correspondentes aos pixels com o mesmo tipo de superfície 
exibem uma variabilidade espectral inerente que impede a caracterização de superfí-
cies homogêneas por assinaturas espectrais únicas (Figura 3B). Isso ocorre porque o 
sensor integra a irradiância de toda a informação dentro da superfície de um pixel de 
imagem (Figura 3A). A variabilidade espectral e a interferência de pixels mistos são os 
principais obstáculos que precisam ser resolvidos e superados pelos algoritmos para 
DVDSOLFDo}HVHQYROYHQGR+6,0DQRODNLVHWDO
Na Figura 3(B), observa-se que as lacunas em branco nos espectros são correspon-
dentes aos comprimentos de onda próximo das bandas de absorção de água, os 
quais foram descartados por causa de sua baixa relação sinal/ruído (Manolakis et al., 
2003).
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Figura 3. Ilustração de variabilidade hiperespectral e a interferência dos pixels mistos das 
amostras de grãos de milho. (A) A irradiância de todos os materiais dentro dos pixels ou cé-
lulas de resolução 3 (x) x 5 (y) é reduzida pelo sensor por um único pixel de imagem. (B) Os 
espectros medidos (O) correspondentes aos pixels com o mesmo tipo de superfície exibem 
uma variabilidade espectral que impede a caracterização de superfícies heterogêneas e com 
o background. 
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Por exemplo, o dano causado por insetos em trigo afeta a qualidade do produto e é 
FRQVLGHUDGRXPSRQWRFUtWLFRQDSyVFROKHLWDGHVWDFXOWXUD2SRWHQFLDOGH+6,1,5
SDUDDGHWHFomRGHJUmRVGHWULJRGDQL¿FDGRVSRULQVHWRVIRLLQYHVWLJDGR$VVHPHQ-
WHVGHWULJRVDXGiYHLVHYLVLYHOPHQWHGDQL¿FDGDVSRUSitophilus oryzae, Rhyzopertha 
dominica, Cryptolestes ferrugineus e Tribolium castaneum foram analisadas na faixa 
de comprimento de onda 1.000 nm a 1.600 nm. A dimensão dos dados hiperespec-
trais adquiridos foi reduzida com a análise de imagens multivariadas. Seis caracterís-
ticas de imagem estatística como máximo, mínimo, médio, mediano, desvio padrão e 
variância, e 10 recursos de histogramas foram extraídos nas imagens reduzidas à in-
formação nas variáveis de 1.101,69 nm e 1.305,05 nm. Usou-se, para essa aplicação, 
recursos quimiométricos baseados em função linear, função quadrática e equação do 
PRGHORGH0DKDODQRELVHPHVWUDWpJLDGHFODVVL¿FDomR6LQJKHWDO
$+6,1,5 IRLXWLOL]DGDSDUDHVWXGDU WUrVFHSDVGHFDGDXPGH WUrVFusarium spp. 
(Fusarium subglutinans, Fusarium proliferatum e Fusarium verticillioides) inoculados 
em meio de cultura batata-dextrose-ágar em placas de Petri após 72 h ou 96 h de 
incubação. A análise de imagens multivariadas foi utilizada para compor modelos 
de reconhecimento de padrão empregando PCA e PLS-DA (Partial Least Square  
Discriminant Analysis). As análises, incluindo todas as cepas, evidenciaram quão 
GLIHUHQWHVDVFHSDVIRUDPXPDVGDVRXWUDV8VDQGRJUDGLHQWHVGHFODVVL¿FDomRIRL
possível observar a mudança no crescimento do micélio ao longo do tempo. A primeira 
e segunda componentes principais  (PC1 e PC2) explicaram as variações entre os 
diferentes Fusarium spp. como dispersão e diferenças na produção de proteínas, 
respectivamente. Os resultados de previsão de PLS-DA discriminaram as espécies 
de F. verticillioides. Para F. subglutinans, 78%-100% de pixels foram corretamente 
previstos, dependendo dos conjuntos de treinamento e teste usados, e a porcentagem 
de valores preditos corretamente de F. proliferatum foi de 60%-80%. A visualização 
do crescimento radial do micélio nas imagens da pontuação na construção de PCA foi 
SRVVtYHOHPUD]mRGRXVRGD+6,1,5RTXHVHULDLPSRVVtYHOFRPHVSHFWURVFRSLDQDV
regiões do visível ou NIR convencionais (Williams et al., 2012).
<DQJHWDOFRQVHJXLUDPFODVVL¿FDUVHPHQWHVGHPLOKRFHURVRGHDFRUGRFRP
o teor de amilopctina, através da análise simultânea de imagens hiperespectrais com 
as características morfológicas dos grãos. Auxiliada com ferramentas quimiométricas 
SDUD FODVVL¿FDomR FRPR619 IRUDPREWLGRV tQGLFHVGH FODVVL¿FDomRHP WRUQRGH
98,2% e de 96,3%, em comparação com o modelo PLS-DA. 
Outros estudos realizados por Ambrose (2016), nos quais grãos de milho foram anali-
VDGRVGHIRUPDQmRGHVWUXWLYDXWLOL]DQGRDWpFQLFDGH+6,1,5DVVRFLDGDDRPRGHOR
GHFODVVL¿FDomRGH$QiOLVH'LVFULPLQDQWHSRU0tQLPRV4XDGUDGRV3DUFLDLV3/6'$
apresentaram exatidão de 97,6% para calibração e 95,6% para predição de semen-
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WHVYLiYHLVHQmRYLiYHLV$VVLPWDPEpP0RQWHLURHWDOXWLOL]DUDPD+6,SDUD
analisar os teores de sacarose, glicose, frutose e de aminoácidos em soja, proje-
WDQGRXPPRGHORGHSUHGLomREDVHDGRHPDOJRULWPRVGHUHGHVQHXUDLVDUWL¿FLDLVH
FRPSDUDQGRRFRPRXWURVPpWRGRVGHSUpSURFHVVDPHQWRFRPRUHÀHFWkQFLDEUXWD
segunda derivada e PCA.
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